PRZED WYKONANIEM BADANIA DOKEADNIE ZAPOZNAJ SIE Z INSTRUKCJA UZYWANIA WYROBU

AMFETAMINA STRIP 1

Jednorazowy domowy test paskowy do wykrywania amfetaminy w moczu
Wyréb medyczny do samokontroli

WSTEP

Amfetamina wystepuje w postaci biatego proszku, tabletek, kapsutek lub krysztatkéw. Moze by¢ zazywana
doustnie, dozylnie lub przez palenie czy wdychanie. Mate dawki amfetaminy przyjmowane przez krotki okres
powoduja wzrost aktywnosci psychoruchowej, poczucie pewnosci siebie, euforie i objawy pobudzenia uktadu
wspodtczulnego. Wieksze dawki moga prowadzi¢ do zatrucia, ktéremu towarzyszy gonitwa mysli, bezsennosc,
niepokdj i drzenie miesni. Juz kilkakrotne uzycie amfetaminy prowadzi do silnego uzaleznienia psychicznego.
AMFETAMINA STRIP wykrywa amfetamine obecng w moczu w czasie od 1 do 2 dni od momentu uzycia.
AMFETAMINA STRIP jest szybkim testem paskowym o czutosci 500 ng/ml do wykrywania amfetaminy
w ludzkim moczu. Wykonanie badania testem AMFETAMINA STRIP jest bardzo proste, a wynik w postaci
barwnych prazkéw na pasku testowym uzyskuje sie w czasie 5 minut.

Zasada dziatania testu AMFETAMINA STRIP jest oparta na reakcji immunologicznej, w ktérej amfetamina
zawarta w badanym moczu wchodzi w odpowiednie reakcje immunologiczne z substancjami aktywnymi (barwny
koniugat amfetaminy i koniugat przeciwciata skierowanego przeciwko amfetaminie ze ztotem koloidalnym),
ktore zostaty naniesione w procesie produkcji testu. W przypadku, gdy amfetamina jest obecna w badanym
moczu, na pasku testowym pojawia sie tylko jeden barwny prazek. W przypadku, gdy amfetamina nie wystepuje
w badanym moczu, na pasku testowym pojawiaja sie dwa barwne prazki. Test AMFETAMINA STRIP dostarcza
informacji o stanie patologicznym spowodowanym uzywaniem amfetaminy i tym samym jest pomocny
w diagnozowaniu uzaleznien od niej. Test jest rowniez pomocny w monitorowaniu dziatan terapeutycznych
zwigzanych z leczeniem uzaleznien od amfetaminy.

SKEAD OPAKOWANIA

Opakowanie AMFETAMINA STRIP zawiera wyposazenie niezbedne do wykonania jednego badania:

» 1 foliowa szczelnie zamknietg kopertke, w ktérej znajduje sie: 1 test paskowy i 1 $rodek pochtaniajacy wilgo¢
» linstrukcje uzywania wyrobu

Nalezy przygotowac zegarek, ktéry bedzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.

SRODKI OSTROZNOSCI

» Test stuzy wytacznie do uzytku zewnetrznego.

» Opakowanie z testem nalezy przechowywac w temperaturze 2-30°C. Nie zamrazac.

» Nie uzywac testu po dacie waznosci umieszczonej na opakowaniu.

» Nie uzywac testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, poniewaz wilgo¢ z powietrza mogta
uszkodzic test.

» Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego uzycia.

» Zuzyty test usunac jak kazdy inny odpad domowy.

» Test przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

UWAGI PRZED WYKONANIEM BADANIA

» Oznaczenie powinno by¢ wykonane z prébki swiezego moczu zebranego do czystego i suchego pojemnika.

» Mocz moze byc¢ pobrany o dowolnej porze dnia.

» Jesli jednak badania nie mozna wykonac tuz po pobraniu moczu, wéwczas badany mocz mozna przechowac do
48 godzin w chtodziarce (temperatura 2 - 8°C). Przed wykonaniem badania pojemnik z moczem wystawi¢
z chtodziarki i pozostawic przez pét godziny w temperaturze pokojowe;j.

» Jesli test byt przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pét godziny przed wykonaniem badania nalezy
wyjac go z chtodziarki i doprowadzi¢ jego temperature do temperatury pokojowe;j.

» Podczas zanurzania testu w moczu nalezy zwrdéci¢ uwage, aby pasek testowy zanurza¢ w badanym moczu
powoli i tylko do odpowiedniej gtebokosci - do zaznaczonej na tescie linii MAX. Zbyt gwattowne zanurzenie
paska testowego w moczu lub zanurzenie powyzej linii MAX spowoduje zniszczenie strefy reakcyjnej testu
i w rezultacie uzyskany wynik bedzie niewazny.

WYKONANIE OZNACZENIA

» Tuz przed wykonaniem badania otworzy¢ foliowa kopertke przez jej rozdarcie. Wyjac pasek testowy chwytajac
za jego gorng czesé (z nadrukowana nazwa testu). Zwrdcic¢ uwage, aby nie dotknaé palcami pozostatej czesci
testu. W kopertce znajduje sie réwniez srodek pochtaniajacy wilgo¢, ktéry nalezy wyrzucié.

» Pasek testowy zanurzy¢ w badanym moczu powoli i tylko do gtebokosci zaznaczonej linig MAX.
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» Po uptywie 10 do 15 sekund nalezy wyjac¢ pasek testowy z badanego moczu i umiesci¢ go na poziomej
powierzchni.

» Odczekad, az pojawia sie barwne (rézowe) prazki.

» Wynik testu odczytac pod koniec 5. minuty od momentu zanurzenia paska testowego w moczu.

UWAGA:
Nie bra¢ pod uwage wyniku otrzymanego po czasie dtuzszym niz 8 minut. Po uptywie 8 minut intensywnos¢
barwy prazkéw moze ulec zmianie lub moze pojawi¢ sie nowy prazek.

INTERPRETACJA WYNIKOW TESTU
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Wynik ujemny Wynik dodatni Wynik niewazny
Pojawiaja sie dwa barwne prazki: w strelle testowej T i kontrolnej C.
Intensywnosc¢ barwy prazka testowego moze byc¢ stabsza lub
Ujemny c c mocniejsza niz prazka kontrolnego. Jednak, jesli pojawi sie
wynik . . jakikolwiek $lad prazka testowego, to wynik testu nalezy
interpretowac jako ujemny.
W badanym moczu nie stwierdza sie obecnosci narkotyku.
. c Pojawia sie tylko jeden barwny prazek: w streXe kontrolnej C.
DOdatf‘k' Brak barwnego prazka w streXe testowej T.
wyni T
W badanym moczu stwierdza sie obecnos¢ narkotyku.
Niewazny ¢ ¢ Pojawia sie tylko prazek testowy T lub nie pojawia sie zaden
wynik T T prazek. Badanie nalezy powtorzy¢ uzywajac nowego testu.

2 YouTube

Zobacz jak wykonac test

oraz interpretowac wyniki na:
www.youtube.com
/domowelaboratorium



ODPOWIEDZI NA NAJCZESCIEJ POJAWIAJACE SIE PYTANIA

Czy wyniki otrzymywane przy pomocy testu AMFETAMINA STRIP sg wiarygodne?
Stosujac test do wykrywania amfetaminy w moczu pod nazwg AMFETAMINA STRIP uzyskuje sie wyniki
wiarygodne w ponad 99% przypadkdw.

Co nalezy zrobi¢, jesli uzyska sie dodatni wynik testu?
Jesli uzyska sie wynik dodatni, to nalezy obserwowac osobe, ktérej mocz byt badany. Jesli wynik dodatni bedzie
sie powtarzat, nalezy zgtosic sie do odpowiedniej jednostki po fachowa pomoc.

Czy wynik ujemny daje pewnos¢, Zze osoba, ktorej mocz byt badany, nie brata narkotyku?

Wynik ujemny generalnie oznacza, ze w badanym moczu nie zostat wykryty narkotyk lub jego metabolit.

Jednak otrzymanie wyniku ujemnego nie zawsze oznacza, Zze osoba, ktérej mocz byt badany, nie bratanarkotykéw,

poniewaz:

- istnieja tatwo dostepne substancje maskujace, ktére dodane do moczu z narkotykiem lub jego metabolitem,
dajg wynik fatszywie ujemny,

- jesli uptynat zbyt dtugi czas od momentu uzycia narkotyku, to jego poziom lub poziom jego metabolitu
w badanym moczu jest tak niski, ze test go moze nie wykryc¢.

Co oznacza niewazny wynik testu?

W bardzo rzadkich przypadkach moze zdarzyc sig, ze na pasku testowym pojawi sie tylko prazek testowy T lub

nie pojawi sie zaden prazek. Dzieje sie tak najczesciej, gdy:

- test byt zanurzony w moczu za gteboko - powyzej linii MAX,

- test byt zanurzony w moczu zbyt gwattownie i mocz dostat sie najpierw do strefy reakcyjnej testu, co
spowodowato jej zniszczenie i nie mogty zajs¢ odpowiednie reakcje.

W takich przypadkach wynik jest niewazny i nalezy powtérzy¢ badanie uzywajac nowego testu, Scisle
przestrzegajac instrukcji wykonania badania.

Co zrobi¢, aby mie¢ pewnos¢ uzyskania prawidtowego wyniku?
Jesli chce sie mie¢ pewnosé¢, ze uzyskuje sie prawidtowe wyniki, to nalezy doktadnie przestrzegac instrukcji
wykonania i czasu czytania wyniku testu.
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